
Llevo un dispositivo 
médico de uso 
obligatorio prescrito 
por mi médico.

En caso de emergencia, por favor 
contacte a:   

Nombre del médico:        

Teléfono:

Yo he sido diagnosticado(a) con 
diabetes  Si mi comportamiento es 
peculiar (parezco intoxicado) o estoy 
inconsciente, puede ser el resultado de 
una grave baja de mis niveles de glucosa.

No estoy intoxicado.  Llame a un equipo 
médico para que me asista. 
Si puedo tragar, dame una fuente de 
azúcar, (ejemplos: un jugo, miel, refresco 
no dietético, es decir con azúcar).

Profesionales de la salud:
Estoy usando una microinfusora de insulina 
• Este dispositivo médico libera insulina

de acción rápida a una tasa constante
• Para suspender la liberación de insulina,
presione seleccionar y seleccione 
Suspender por máximo una hora.

• No retire la batería de la microinfusora

• No retire el dispositivo sin consentimiento
médico.

• Si escucha una alarma, siga las
instrucciones que aparecen en la
pantalla o llame a estos teléfonos

Nombre:        

Teléfono:  

Tarjeta Médica

Teléfono local de  Medtronic Diabetes 

Nombre de un miembro de la familia:  

Teléfono:         



This continuous glucose monitoring (CGM) 
feature on your pump is safe for use on U.S. 
commercial airlines. If questioned by airline 
personnel about use of your Medical-Portable 
Electronic Device (M-PED), show them this card.  
If the airline flight crew still request that you turn 
it off, you must comply.

The transmitter is an M-PED with emission 
levels that meet RTCA/DO160, Section 21, 
Category M. Per FAA Advisory Circular #91-
21.1B, dated 8/25/06, any M-PED that 
meets this standard in all modes “may 
be used onboard the aircraft without any 
further testing by the operator”.

This device can withstand exposure to common 
electrostatic (ESD) and electromagnetic 
interference (EMI), including common security 
systems such as an airport metal detector. 
During exposure, it can remain connected and 
powered on.

Medtronic has conducted official testing on the 
effects of the full body scanners at airports 
with Medtronic medical devices. Some of the 
new scanners may include x-ray. To avoid 
removing your devices, you may request an 
alternative screening process. If you choose 
to go through a full body scanner, you must 
remove your insulin pump and CGM (sensor and 
transmitter). Do not send your devices through 
the x-ray machine as an alternative.

Información del dispositivo médico

Tipo de Dispositivo médico        

Número de serie:   

Llevo un dispositivo 
médico de uso 
obligatorio prescrito 
por mi médico.

Información para el Aeropuerto

Información del paciente  

Mi nombre:

Mi dirección:   

Teléfono:

6025405-011_c




